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Resumo

A elevada diversidade quimica dos produtos naturais de plantas representa um desafio para os métodos
analiticos de separagdo e detecgdo, sendo dificil empregar um procedimento tinico de analise para todos
os compostos presentes em um extrato. Atualmente, métodos cromatograficos como a CLAE,a CLUE e a
CG tém desempenhado um importante papel quanto a eficiéncia de separagdo. A vantagem de cada uma
dessas técnicas dependerd do propdsito experimental requerido. No presente trabalho analisar-se-do as
vantagens e desvantagens de cada uma dessas técnicas cromatograficas na analise do(s) metabdlitos(s)
do produto natural piperlongumina, apds essa ser metabolizada por microssomas de figado de ratos.
Mediante as comparagdes, conclui-se que as técnicas nao se excluem e ndo sdo competitivas, pelo
contrario, sio complementares, cada uma com suas especificidades e limitagoes.
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Chromatographic techniques and the challenge for the determination of
compounds in complex matrices: Report of a case study of the natural
product piperlongumine

Abstract

The chemical diversity of the natural products from plants represents a challenge for analytical methods
of separation and detection. It is difficult to employ a single procedure to analise all compounds.
Currently, chromatographic methods such as HPLC, GC and UHPLC have played an important role
on the separation efficiency. The advantage arising from each one will depend on the experimental
requirements. In this study, it will be analyzed the advantages and disavantages of these chromatographic
techniques for determination of piperlongumine, as well as the resulting metabolites from the in vitro
metabolism performed by rat liver microsomes. Regarding to the comparison, it is concluded that the
techniques do not compete with them, unlike; they are complementary to each other.
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1 Introducéo

1.1 Produtos naturais e técnicas
cromatogrdficas

Desde o inicio da histéria da humanidade,
os produtos naturais (PN) sempre foram inves-
tigados e utilizados para tratamento de inimeras
doengas, sendo fonte para o desenvolvimento da
maioria dos medicamentos utilizados!!. A razao
para isso pode ser explicada pela elevada diversi-
dade quimica, a qual representa um desafio para
os métodos analiticos de separa¢io e detec¢do?,
sendo dificil empregar um procedimento tnico
de andlise para todos os compostos, levando-se
em conta que os analitos podem estar presentes
em pequenas ou grandes quantidades e, depen-
dendo do tipo de estudo (quantificagdo, finger-
printing, analise de tragos etc.), requerem-se
elevada sensibilidade e seletividade para a sua
detecgaol®*.

Ao longo dos ultimos 100 anos, a cromato-
grafia se desenvolveu a partir de uma ferramenta
rudimentar para a separagdo dos pigmentos em
um conjunto de técnicas capazes de enfrentar os
mais complexos problemas de analise, separa¢ao
e purificacao dos componentes de uma amostra.
No decurso do seu crescimento, podem-se des-
tacar basicamente trés importantes referéncias: a
introdugdo da cromatografia, a contribui¢ao dos
estudos de Martin, na década de 1950, e a intro-
dugdo do equipamento de cromatografia liquida
de alta eficiéncia (CLAE), na década de 19705,

Até o advento da CLAE, as separagdes de
compostos, principalmente os oriundos de plan-
tas, eram realizados por cromatografia em coluna
aberta, em papel ou em camada delgada. Suas
desvantagens: a grande quantidade de amostra
requerida e o tempo gasto no caso da croma-
tografia em coluna aberta, o que foi melhorado

com o emprego de menores quantidades de
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amostra na cromatografia em papel e em camada
delgada; no entanto, a quantificagdo era ainda
inadequada e havia dificuldade na resolucao de

compostos similares!..

Atualmente, métodos cromatograficos
como a CLAE, a CLUE (cromatografia liquida de
ultra eficiéncia) e a CG (cromatografia gasosa)
tém desempenhado importante papel quanto a
eficiéncia de separagdo®’!. A vantagem advinda
de cada um deles dependera do proposito expe-

rimental requerido!®.

1.2 CLAE, CLUE e CG

A analise de PN exige métodos de separa-
¢ao eficientes antes da sua deteccdao. A CLAE tem
sido reconhecida desde o inicio da década de
1980 como a técnica mais versatil para esse fim.
Ao longo dos anos, ela vem passando por apri-
moramentos em termos de velocidade de andlise,
tipos de fases estaciondrias empregadas, detec-
tabilidade, aplicabilidade a uma variedade de
amostras, além da capacidade de hifena¢ao com
detectores espectrométricos. Do ponto de vista
cromatografico, colunas com diferentes fases
vém permitindo uma melhor separagdo de com-
postos e o desenvolvimento mais recente inclui
o emprego de colunas estaveis em uma maior
faixa de pH, contendo particulas com tamanho
menores que 5 um'*?. Isso porque as proprie-
dades quimicas do material de enchimento e as
propriedades da coluna necessitam ser levadas
em consideragdo®. Muitas vezes, o uso de pH
elevado é necessario a fim de se evitar, por exem-
plo, a coeluigdo de picos ou o aparecimento de
picos assimétricos.

Essas tendéncias na cromatografia liquida
estdo permitindo uma adequada seletividade e
reduc¢do no tempo de analise sem comprometer
a qualidade da separagdo, gerando picos com
resolucdo aceitdvel. Desse modo, em 2004 foi
langado o primeiro sistema de CLUE disponivel
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no mercado (Waters Corporation), sendo pos-
sivel encontrar varios nomes para essa técnica:
resolucdo rapida, separacdo rapida e separagao
ultrarrapidal™l.

A CLUE é uma ferramenta de separagdo
rapida ideal para andlise de amostras complexas
em ambos os modos: gradiente e isocratico. Em
comparag¢do com a CLAE, a eficiéncia é maior,
com menor alargamento de banda, maiores valo-
res de resolucdo, maior velocidade de andlise e
melhor detectabilidade por meio da utilizagao
de particulas de sub-2 um, o que gera picos mais
finos, melhorando assim a relag¢io sinal/ruido!!.
Essa redu¢ao no tamanho das particulas resul-
tou, segundo o modelo tedrico descrito por van
Deemter, na diminui¢do dos caminhos multi-
plos e da resisténcia a transferéncia de massa,
fatores esses responsaveis pelo alargamento de
bandas em CLAE. Embora a CLAE apresente
algumas vantagens relacionadas a especificidade
e detectabilidade, o tempo necessario para ana-
lise é relativamente longo, de 20 min a 80 min.
A CLUE, por sua vez, o reduz marcadamente em
até 20 vezes, sem que isto comprometa a reso-
lugao!"*!*. Um beneficio adicional da CLUE é o

baixo consumo de fase mdvel'.

A alteragdo deu-se ndo somente no tama-
nho, mas foram desenvolvidas particulas hibridas
com pontes de etileno (Acquity BEH - Waters
Corporation), obtidas por meio da cocondensa-
¢do de 1,2-bis-(trietoxissilil)-etano (BTE) com
tetraetoxissilano (TEOS). Com a presenca dessas
pontes, a maioria dos grupos silanois livres esta
protegidal™), conferindo elevada estabilidade
quimica ao longo de quase toda a faixa de pH
(1 a 12), diminui¢ido de interac¢des secunddrias
indesejaveis com esses grupamentos!’®’ e maior
estabilidade mecanica, por meio das ligagdes
silicio-carbono, que garante resisténcia a altas

pressoes!!.
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Além da cromatografia liquida, emprega-se
também a cromatografia gasosa (CG) na analise
de PN. Sessenta anos se passaram desde que o seu
principio foi demonstrado pela primeira vez por
James e Martin!"®. E uma técnica analitica bem
estabelecida, comumente utilizada para a carac-
terizacdo e identificagdo de compostos volateis.
Possui excelente poder de resolugdo, tornando
possivel, muitas vezes, a andlise de dezenas de
substancias de uma mesma amostra'”!¥l. A res-
tricdo para analise de amostras volateis (menos
de 20% dos compostos orginicos podem ser
separados) faz com que a cromatografia liquida
seja uma técnica alternativa para separagao de
compostos nao volateis e termolabeis®.

No presente trabalho serdo discutidas as
vantagens e desvantagens de cada uma dessas
técnicas cromatograficas no desenvolvimento
de um método para analise do(s) metabdlitos(s)
do produto natural piperlongumina (Figura 1),
obtido ap6s metabolismo por microssomas de
tigado de ratos.

2 Parte experimental

2.1 Reagentes e solventes

Acetato de etila, acetonitrila (ACN) e
metanol grau HPLC foram obtidos da J.T.
Baker (Phillipsburg, EUA). D-Glicose 6-fosfato
monossodico, glicose 6-fosfato desidrogenase

H,CO N
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3

Figura 1 Estrutura quimica da piperlongumina.
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tipo VII, B-nicotinamida adenina dinucleotideo
foram obtidos da Sigma-Aldrich (Darmstadt,
Alemanha). Fosfato de s6dio monobdsico ani-
dro PA foi comprado da Synth (SP, Brasil).
Hepes, Tris (base) foram obtidos da J.T. Baker
(Phillipsburg, EUA). A piperlongumina (isolada
de Piper tuberculatum) foi gentilmente cedida
pelo prof. dr. Massuo Jorge Kato, do IQ-USP.

2.2 2.2 Andlises cromatogréficas

2.2.1 CLAE-DAD!I

Equipamento de CLAE marca Shimadzu’
(Kioto, Japdo), composto de uma bomba
LC-20AT, operando a uma vazao de 1 mL min™},
degaseificador DGU-20A, injetor com amostra-
dor de 50 pL SIL-10AE detector por arranjo de
diodo SPD-M20A (190 nm a 800 nm), contro-
ladora CBM-20A e forno para coluna modelo
CTO-20A, temperatura de analise de 32 °C.
As injegoes foram realizadas automaticamente
(20 pL) e o programa empregado na aquisi-
¢ao dos dados foi o software LC solution, SPD-
M20A PDA utility (Shimadzu’, Kioto, Japao).
Utilizou-se a coluna cromatografica Shim-pack
VP-ODS Shimadzu™ (250 mm x 4,6 mm d.i,,
4,6 pm) e coluna de guarda Shim-pack GVP-
ODS Shimadzu' (10 mm X 4,6 mm d.i., 4,6 pm)
(Kioto, Japao). Como fase movel, foi utilizada
acetonitrila 40% e agua 60% (v/v) para o modo
de eluigdo isocratico. Para o modo por gradiente
foi utilizado acetonitrila e agua, ambos com 1%
de acido acético (v/v), que iniciava com 10% de
ACN e atingia 100% em 30 minutos, a uma vazao
de 1 mL min™.

2.2.2 CLUE-DAD!

Equipamento de CLUE: Acquity UPLC™-
DAD da Waters' Corporation (Milford,
Massachusetts, EUA), coluna Acquity™ UPLC
BEH C18 (Bridged Ethylsiloxane Hybrid)
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(50 mm x 2,1 mm, 1,7 pm) e temperatura de
analise de 32 °C. Como fase movel, foi utilizado
modo de elui¢ao por gradiente, empregando ace-
tonitrila e 4gua, ambas com 1% de acido acético
(v/v), que iniciava com 10% de ACN e atingia
100% em 4 minutos. A vazdo empregada foi de
0,3 mL min™' e o volume de injegdo de 5 pL.

2.2.3 CG-EM

Empregou-se um cromatégrafo CG-EM
QP2010 série C704643 equipado com autoinjetor
AOC-5000, ambos da Shimadzu' (Kioto, Japao).
Foi utilizada coluna capilar de silica fundida,
DB-1MS (30 m x 0,25 mm, 0,25 um, Agilent
Technologies, ] & W Scientific, Folsom, CA,
EUA). Um pL foi injetado no modo splitless com
temperatura de inje¢ao de 250 °C e o intervalo de
massas analisadas foi de m/z 40-400, energia de
ionizacdo de 70 eV. As andlises das amostras teste
foram feitas no modo full scan, sendo empregado
hélio como gas de arraste, a uma velocidade
linear de 42,9 cm s™. A temperatura da fonte de
ions e da interface foi de 250 °C e 280 °C, respec-
tivamente. A temperatura inicial de andlise foi de
100 °C, sendo mantida durante cinco minutos.
Apds, a temperatura foi aumentada a 5 °C min™
até atingir 290 °C, assim permanecendo por sete
minutos.

2.3 Procedimento de incubagdo para
o estudo de metabolismo in vitro e
preparo das amostras!?:2

A mistura de incuba¢io (1 mL) consistiu
de: 725 pL de tampio fosfato de sddio 0,25 mol
L' (pH 7,4), 250 pL da solugdo de incubagao
contendo NADP* (fosfato de dinucleétido de
nicotinamida e adenina) (0,25 mM), glicose-6-
-fosfato (5 mM) e glicose-6-fosfato desidroge-
nase (0,5 unidades mL™') em tampéo Tris-HCI
0,05 mol L' (pH 7,4) com 0,15 mol L' KCI®?.
Adicionou-se a fracdo microssomal do figado
de rato (Protocolo CEUA n. 11.1.1047.53.4), a
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fim de obter-se uma concentra¢do protéica de
1 mg mL™". Esse meio foi fortificado com 25 pL
das solugdes padrao da piperlongumina (con-
centragdo alta 1 mg mL™" e baixa 250 pg mL™") e
o procedimento de metabolismo in vitro iniciou-
-se. A incubagio foi realizada sob agitagdo a 37
°C, em banho-maria, modelo SL 157 (Solab, SP,
Brasil), durante 50 minutos. A reagdo foi encer-
radaaoadicionarem-se 4 mL de solvente organico
extrator (acetato de etila); em seguida as amos-
tras foram agitadas por 15 minutos a 1.000 rpm
(modelo VRX, IKA', Stafuen, Alemanha). Apds
essa etapa, centrifugaram-se os tubos a 2.000 g
durante cinco minutos a 5 °C (modelo Himac
CF16RXII, Hitachi, Toquio, Japao). Retiraram-se
3 mL de solvente orgénico, e transferidos para
outro tubo. Por fim, as amostras foram evapora-
das até secura sob fluxo de ar comprimido. Os
residuos foram ressuspensos em 100 pL de fase
movel e levados para andlise. Amostras controles
foram preparadas contendo microssomas inati-
vos e sem o sistema de regeneragdo de NADPH.
Amostras branco também foram preparadas sem
adicao da piperlongumina. Ambas foram sub-
metidas a0 mesmo procedimento de incubagdo

anteriormente descrito.

3 Resultados e discussdo

Inicialmente desenvolveu-se um método de
analise no modo isocratico em equipamento de
CLAE-DAD, para detec¢do da piperlongumina
e os possiveis produtos formados no metabo-
lismo in vitro e, assim, verificagdo do perfil do
meio reacional. Levando-se em conta que os
fatores responsaveis pela alteragdo do tempo de
retencdo de um composto sdo composicio da
fase mdvel, afinidade do analito pela fase estacio-
naria e tipo de eluicdo empregadal'”, diferentes
proporc¢des entre os solventes foram utilizadas:
ACN: H,O 40: 60, 50: 50, 60: 40 e 70: 30 (v/v),
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a fim de obterem-se resolugdo aceitdvel, picos
simétricos e curto tempo de andlise. A propor¢ao
escolhida foi ACN: H,O (40: 60 v/v). Conforme
apresentado na Figura 2, ha a presenca de dois
picos, bem resolvidos e simétricos, um relacio-
nado a piperlongumina em t, = 15,41 min, o
qual também apareceu na amostra controle, e o
outro em t, = 7,12 min, relacionado ao produto
do metabolismo in vitro, que nio apareceu na
amostra controle. Por questdo de detectabilidade
dos compostos, injetou-se uma solugdo de con-
centragdo 1 mg mL™" obtida a partir de um pool
de 30 replicatas, uma vez que os detectores Opti-
cos de CLAE (UV - ultravioleta e DAD - arranjo
de diodos) sao projetados para suportar inje¢des
de grandes quantidades de amostra, por longos
periodos de analise, sem que isso cause sua satu-
ragao'.

Com o emprego dessa condigdo, o tempo
total da andlise foi de 18 minutos; entretanto,
com o intuito de desenvolver um método mais
rapido, visando os diversos ensaios futuros que
exigiriam muitas replicatas, e também a econo-
mia de fase movel, partiu-se para o desenvolvi-
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Figura 2 Cromatograma da piperlongumina no
meio microssomal: t, = 7,12 minutos (produtos de

oxidagéo), t, = 15,41 minutos (piperlongumina),
[*:  impureza da  piperlongumina;  condi¢éo
cromatogrdfica: coluna  Shim-pack  VP-ODS

Shimadzu® (250 mm X 4,6 mm, 4,6 um), vazéo da
fase moével 1 mL min™'; o comprimento de onda foi
fixado em 325 nm; volume injetado: 20 pL; fase mével
acetonitrila: dgua 40: 60, (v/v).
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mento de um método por CLUE-DAD. Apesar
de na literatura haver descri¢des de softwares ou
equagOes para conversdo das condi¢des entre as
duas técnicas, preferiu-se elaborar uma a partir
de varias tentativas e assim otimizar-se a separa-
¢do dos compostos. A condicdo final foi: modo
de elui¢ao por gradiente com acetonitrila e agua,
ambas com 1% de acido acético (v/v), que iniciava
com 10% de ACN e atingia 100% em 4 minutos.
Conforme apresentado na Figura 3, hd trés picos,
um relacionado a piperlongumina em t, = 2,79
min, o qual também apareceu na amostra con-
trole, e, surpreendentemente, outros dois em
t, = 1,99 min e t, = 2,23 min, relacionados aos
produtos do metabolismo in vitro, os quais nao
apareceram na amostra controle, resultado dife-
rente do apresentado anteriormente por CLAE-
DAD. O tempo para que ocorresse a separagio
foi inferior a trés minutos e a analise total durou
oito minutos (considerando o tempo de recon-
dicionamento da coluna); muito inferior aos
18 minutos anteriormente relatados para CLAE,
além de ndo haver perda de resolugdo entre os
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Figura3 Cromatograma da piperlongumina no meio
microssomal: t. = 1,99 minuto e t, = 2,23 minutos
(produtos de oxidagdo), t, = 2,79 minutos
(piperlongumina), I*: impureza da piperlonguming;
condicGo cromatogréfica: coluna Acquity™ UPLC
BEH C18 (Bridged Ethylsiloxane Hybrid) (50 mm X
2,1 mm, 1,7 um), vazdo fase mével 0,3 mL min'; o
comprimento de onda foi fixado em 325 nm; volume
injetado: 5 ul; eluicdo por gradiente empregando
acetonitrila e dgua, ambos com 1% de dcido acético
(v/v), que iniciava com 10% de ACN e atingia 100%
em 4 minutos.
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picos. Diferentemente do experimento com
CLAE convencional, utilizou-se uma solu¢io de
concentragao menor, 250 pg mL™', sem a necessi-
dade do pool das replicatas, porque os detectores
opticos em CLUE sao projetados com volume da
cela menor e um caminho dptico longo, o que
mantém o sinal, causando baixa dispersio da

amostra e obtendo-se alta detectabilidade'"'4,

O exame desses resultados gerou uma davida:
houve a formac¢ao de apenas um ou de dois meta-
bdlitos? Retornou-se a CLAE-DAD convencional
para o desenvolvimento de outro método, dessa
vez utilizando-se elui¢do por gradiente para,
assim, comparar resultados com a CLUE. Apos
muitas tentativas, chegou-se a condigdo: aceto-
nitrila e 4gua, ambas com 1% de dcido acético
(v/v), que iniciava com 10% de ACN e atingia
100% em 30 minutos, a uma vazdo de 1 mL min™".
Conforme mostrado na Figura 4, hd a presenca de
apenas dois picos, um relacionado a piperlongu-
mina em t, = 18,50 min e outro em t, = 14,80 min,
relacionado aos produtos do metabolismo in vitro.
Os demais picos referem-se a interferentes graxos
presentes na matriz.

Diante do exposto, chega-se a uma primeira
hipotese de que realmente seriam formados dois
produtos™ oriundos de reagdo de oxidagio, a
qual é possivel pelo sistema microssomal®'. Tal
reagao os torna mais polares que a piperlongu-
mina e, portanto, eles eluem em tempo anterior
a ela. Outra conclusao foi a de que os compostos
formados apresentam estruturas muito seme-
lhantes, dado o comportamento cromatografico
idéntico no CLAE-DAD. Dessa forma, suge-
riu-se que esses compostos tratavam-se de iso-
meros!", pois a separacio completa deles sé foi
conseguida com o emprego da CLUE, a qual pos-
sui um menor tamanho de particula (1,7 pm),
elevado numero de pratos e, portanto, uma
maior eficiéncia. Dessa forma, o uso da CLUE
foi fundamental nesse estudo, pois possibilitou
uma maior separagao dos analitos, ao contrario

Scientia Chromatographica 2013; 5(2):101-109
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Figura 4 Cromatograma da piperlongumina no
meio microssomal: t, = 14,80 minutos (produtos de
oxidagdo) e t, = 18,50 minutos (piperlonguminal);
condic@o cromatogrdfica: coluna Shim-pack VP-ODS
Shimadzu® (250 mm X 4,6 mm, 4,6 um), vazdo
da fase mével 1 mL min™'; o comprimento de onda
foi fixado em 325 nm; volume injetado: 20 plL; fase
mével: acetonitrila e dgua, ambos com 1% de dcido
acético (v/v), que iniciava com 10% de ACN e atingia
100% em 30 minutos.

da CLAE convencional, que com emprego de
uma coluna recheada com particulas de 4,6 um
de tamanho, nao foi eficiente para separa-los
no modo isocratico (coeluicdo) e nem no modo
por gradiente (novamente coelui¢do), sendo
que nesse ultimo modo consumiram-se mais
de 30 minutos na analise (levando-se em conta
o tempo para o recondicionamento da coluna).
Apesar dessa desvantagem, o emprego da CLAE
convencional seria proveitoso para uma aplica-
¢do em escala preparativa, com a finalidade de
isolamento dos compostos e sua caracterizagao.

Na hipotese de que seriam isdmeros, desen-
volveu-se um novo método, agora por croma-
tografia gasosa acoplada a espectrometria de
massas, baseado no trabalho de Schaab et al.l?,
No ajuste da rampa de aquecimento, preferiu-
-se trabalhar com baixas taxas de aquecimento,
mesmo que isso acarretasse maior tempo de
analise, a fim de obter-se uma melhor capaci-
dade de pico!®!, e optou-se pelo modo splitless,
pois como os metabdlitos estavam presentes
em menor quantidade era necessario que toda
a amostra fosse introduzida na coluna. Houve

o aparecimento de trés picos: um relacionado a

Scientia Chromatographica 2013; 5(2):101-109

piperlongumina em t, = 38,99 min, o qual tam-
bém apareceu na amostra controle, e outros dois,
em t, = 39,93 min e em t, = 41,07 min, relacio-
nados aos produtos do metabolismo in vitro, os
quais ndo apareceram na amostra controle!’”).
Em todas as trés técnicas nao houve apareci-
mento de nenhum pico na amostra branco. Com
isso confirma-se a hipdtese de dois metabolitos
e ndo apenas um. Por se tratar de produtos oxi-
dados, ha a formagao de ligacao de hidrogénio
nas novas estruturas, que aumentam o ponto de
fusdo dos compostos e por isso eluem em tempo
posterior a piperlongumina.

A técnica de cromatografia gasosa foi capaz
de resolver todos os compostos presentes, con-
tudo o tempo total requerido foi de 50 minutos
e, por questdes de detectabilidade (baixo volume
de injegdo e baixa capacidade da coluna) dos
metabdlitos, foi necessario injetar uma solugdo
de concentragao 1 mg mL™, obtida a partir de um
pool de 30 replicatas, devido a baixa concentragdo
do substrato e, portanto, dos possiveis produ-
tos. Esses dados confirmam a elevada eficiéncia
apresentada pela CG devida, principalmente, ao
longo comprimento da coluna cromatografica,
ao reduzido didmetro da coluna e a rapida taxa
de transferéncia de massa que ocorre entre a fase
estaciondria e o gas de arraste, levando, portanto,

a uma maior eficiéncia na separacio.

4 Conclusao

Conclui-se que as técnicas empregadas nao
se excluem e nao sio competitivas, pelo contrario,
sdo complementares, cada uma com suas especi-
ficidades e limitagdes. E inevitavel ndo destacar
a economia de tempo e de solvente conseguida
nas andlises por CLUE, além da resolugao e efi-
ciéncia de separagdo entre picos com estruturas
similares. Ha que se levar em consideragdo a rea-
lidade de cada laboratoério e a finalidade do ana-
lista em sua rotina quando se escolhe uma delas.
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Imagine um laboratdrio onde todos os analistas podem obter dados de espectrometria de massas com alta qualidade.
Por conta prépria. Dentro da rotina existente. Para todas as amostras. Sem treinamento. Um laboratério onde a incerteza
sobre compostos é substituida por confirmagao répida e eficiente obtida com a utilizagao de LC/MS nunca antes vista.
Agora imagine isso tudo acontecendo com o apertar de um botao. Isso vai muito além do poder da detec¢ao de massas.
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